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CORE-FLO™* DC

Dualhértendes, flieRfahiges Stumpfaufbaukomposit
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

CORE-FLO DC ist ein flieRfahiges, dualhartendes, rontgendichtes Stumpfaufbaukomposit mit Fluorid. CORE-
FLO DC wurde speziell zur Zementierung von Stiften entwickelt und ist fiir den Aufbau der Stumpfstruktur in
einer einfachen Anwendung vorgesehen. CORE-FLO DC ist zudem ein ideales Dentinersatzmaterial. CORE-
FLO DC wird in einer Automisch-Doppelspritze geliefert und wird mit dem DUAL-SYRINGE DISPENSER*
verwendet. CORE-FLO DC ist fiir die Verwendung mit einem Haftvermittier vorgesehen, der mit dualhartenden
Materialien, wie z. B. Adhasiven von BISCO, kompatibel ist.

Indikationen fiir den Gebrauch:

Die grundlegenden Indikationen flir den Gebrauch von CORE-FLO DC sind:
1. Stumpfaufbaumaterial
2. Zementierung von Stiften oder Pins
3. Dentinersatzmaterial

Warnhinweise:

+ Bei diesen Verfahren sollte eine Kontamination durch Speichel, Blut oder Wasser vermieden werden. Bei
der Verwendung von Dentaladhasiven wird die Dentinhaftung durch Kontaminationen beeintrachtigt und
dadurch die Haltbarkeit der Restauration u. U. verkiirzt.

« Fir alle Indikationen, bei denen eine Kontamination méglich ist, wird ein Kofferdam empfohlen.

Warnhinweise
Kreuzkontamination:
« Das Produkt kann Komponenten enthalten, die fiir den einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Entsorgen Sie
gebrauchte oder verunreinigte Tips. Nicht reinigen, desinfizieren oder wiederverwenden.
+ Es wird empfohlen, eine handelsibliche hygienische Schutzhiille zu verwenden, um eine Kontamination
der Spritzen wahrend der Behandlung zu vermeiden. Wenn die Spritze verunreinigt ist, entsorgen Sie sie.
Nicht reinigen oder desinfizieren

VorsichtsmaRnahmen:

* Hautkontakt vermeiden, unpolymerisierte Methacrylate kénnen Hautreizungen bei empfindlichen
Personen ausldsen. Im Fall von Hautkontakt, die Haut mit Seife und Wasser waschen.

+ Um eine Polymerisation oder Verstopfung zu vermeiden, sollte die Anmischspitze der Doppelspritze bis
zur nachsten Applikation an Ort und Stelle verbleiben. Wahrend der Behandlung wird zur Vermeidung einer
Kontamination der Spritzen die Verwendung von handelsiiblichen Hygieneschutzabdeckungen empfohlen.
Bei intraoraler Anwendung die Anmischspitze vor der Lagerung mit Desinfektionsmittel abwischen.

« Die Anweisungen des Herstellers beachten. Im Gegensatz zu den Adhé&siven von Bisco binden nicht alle
Total-etch- oder Self-etch-Einflaschensysteme an selbsthartende oder dualhértende Materialien.

« Den Stumpfaufbau fiir die Anfertigung des Abdrucks oder die Herstellung von temporéren Kronen/Briicken
(ein grindliches Durchfeuchten kann evtl. ausreichen) isolieren, um ein Binden an diese Materialien zu
verhindern.

« Siehe Abschnitt GEBRAUCHSANWEISUNG DOPPELSPRITZEN-DOSIERER zur richtigen Handhabung
des Dosierers.

« Falls CORE-FLO DC im Kiihlschrank aufbewahrt wird, muss das Produkt vor der Verwendung auf
Raumtemperatur erwarmt werden.

+ Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

« Sicherheitsdatenblatt ist erhaltlich unter www.bisco.com.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Bei Raumtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F):

Verarbeitungszeit: Mindestens 2 Minuten

Abbindezeit: Maximal 7 Minuten

Verarbeitungszeit und Abbindezeit kdnnen je nach Lagerbedingungen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw.
variieren.

GEBRAUCHSANWEISUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG DUAL-SYRINGE DISPENSER
Laden der Doppelspritze in den DUAL-SYRINGE DISPENSER

(1) Den Kolben des DUAL-SYRINGE DISPENSER zur Aufnahme einer Doppelkartusche positionieren.
Hierzu den Entriegelungshebel auf der Riickseite des DUAL-SYRINGE DISPENSER nach oben driicken.
Wahrend die Kolbenentriegelung nach oben gedriickt wird, lasst sich der Kolben frei vor- und
zurlickschieben. Den Kolben ganz zurlickziehen.

(2) Die Doppelkartusche passt nur in einer Richtung in den DUAL-SYRINGE DISPENSER. Von der Seite
gesehen die Kartusche so ausrichten, dass sie mit dem Einschub auf der Vorderseite des DUAL-SYRINGE
DISPENSER (bereinstimmt. Die Kartusche in den DUAL-SYRINGE DISPENSER einschieben, bis sie
horbar einrastet. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kartusche sicher und fest sitzt.



Entfernen der Kappe von der Doppelkar he und Befestigen der Anmischspitze
(1) Um die Kartuschenkappe zu entfernen, diese 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen und abziehen.
(2) Vor dem Aufsetzen der Anmischspitze auf die Doppelkartusche den Griff des DUAL-SYRINGE DISPENSER
vorsichtig und gleichmaRig zusammendriicken, bis eine kleine Menge Material aus beiden Zylindern der
Doppelkartusche flieRt und diese an einem Anmischblock abstreifen. Damit wird eine homogene Mischung
des Materials sichergestellt.
(3) Entweder die Wurzelkanalspitze oder die Intraoralspitze auswahlen und an der Anmischspitze befestigen.
(4) Die kleine v-férmige Zunge an der Basis der Anmischspitze auf die v-férmige Einkerbung an der Doppelspritze
ausrichten. Die Anmischspitze auf die Doppelspritze stecken und den Zylinder 90 Grad im Uhrzeigersinn
drehen.
(5) Die gewiinschte Menge Material durch vorsichtiges, gleichméaRiges Zusammendriicken des Griffs ausgeben.
(Siehe Abschnitt, TECHNISCHE INFORMATIONEN" fiir Informationen zu Verarbeitungs- und Aushértezeiten.)
Entfernung
(1) Um die Doppelspritze aus dem Dosierer zu entfernen, den Kolbenentriegelungshebel nach oben
driicken und den Kolben vollstandig zuriickziehen. Die Doppelspritze aus dem Dosierer schieben.
Die Spritze sollte freigangig sein. Andernfalls den Entriegelungshebel noch einmal nach oben driicken,
den Kolben zuriickziehen und darauf achten, dass er vollstandig zurlickgezogen wird.

1. STUMPFAUFBAU MIT CORE-FLO DC

(1) Den Zahn durch Anlegen eines Kofferdams isolieren.

(2) Ein Adhasiv gemél den Herstelleranweisungen auftragen; wir empfehlen die Verwendung eines Adhésivs

von BISCO.

(3) Die GEBRAUCHSANWEISUNG DOPPELSPRITZEN-DOSIERER zum Laden der Doppelspritze fiir die

Dosierung von CORE-FLO DC beachten.

(4) a. Bei Verwendung eines Matrizenbandes: Das Matrizenband um den préparierten Zahn legen. Das
Ende der Intraoralspitze direkt an der Préparation ansetzen und CORE-FLO DC abgeben. 40 Sekunden
unter Lichteinwirkung ausharten.

b. Bei Verwendung einer Stumpfform: Die Anmischspitze direkt in die Stumpfform platzieren und
CORE-FLO DC abgeben. Die gefiillte Stumpfform fest auf den praparierten Zahn aufsetzen und
40 Sekunden lang unter Lichteinwirkung ausharten.
(5) Den Stumpf mit Diamant- und Hartmetallfrasen auf die Gbliche Weise praparieren und finieren.

(1) Den Zahn isolieren und gemaR den Anweisungen des Stiftherstellers préparieren.

(2) Ein Adhésiv gemaR den Herstelleranweisungen auftragen; wir empfehlen die Verwendung eines
Adhasivs von BISCO. Vor dem Lichtharten den Kanal mit Papierspitzen trocken tupfen, bis diese
keine Feuchtigkeit mehr aufweisen. AnschlieBend das Adhéasiv lufttrocknen lassen, damit das
Losungsmittel verdunstet.

HINWEIS: Das Trocknen mit Papierspitzen ist sehr wichtig, um angesammeltes Adhéasiv zu entfernen
und sicherzustellen, dass der korrekte Sitz des Stifts nicht beeintrachtigt wird.

(3) Adhasiv gemaB den Herstelleranweisungen auf die Stiftflache auftragen. Dadurch wird die Benetzbarkeit
des Stifts erhoht.

(4) Die GEBRAUCHSANWEISUNG DOPPELSPRITZEN-DOSIERER zum Laden der Doppelspritze fiir die
Dosierung von CORE-FLO DC beachten.

(5) Mit der Wurzelkanal-Anmischspitze CORE-FLO DC in den Kanal einspritzen. Am apikalen Ende des
Kanals beginnen und die Spitze langsam zurlickziehen. Dabei die Spitze im Zement halten, um Blasen zu
minimieren.

(6) Auf das apikale Ende des Stifts CORE-FLO DC auftragen. Den Stift vorsichtig in den Kanal einsetzen
und 20 bis 30 Sekunden lang mit festem Druck halten, sobald der Stift sitzt.

(7) Weiterhin CORE-FLO DC rund um den Stift herausdriicken und den Stumpf bis auf die gewlinschte
Héhe und Form aufbauen.

(8) Uberschiissiges Material entfernen und 40 Sekunden lang unter Lichteinwirkung aushérten. Dabei die
Lichtspitze so nahe wie méglich an den Stift und den Stumpfaufbau heranbringen.

(9) Den Stumpf mit Diamant- und Hartmetallfrasen auf die tibliche Weise praparieren und finieren.

3. DENTINERSATZMATERIAL

(1) Den Zahn isolieren und auf die herkdmmliche Art und Weise praparieren. Abspiilen und trocknen.

(2) Ein Adhasiv gemal den Herstelleranweisungen auftragen; wir empfehlen die Verwendung eines Adhasivs
von BISCO.

(3) Die GEBRAUCHSANWEISUNG DOPPELSPRITZEN-DOSIERER zum Laden der Doppelspritze fir die
Dosierung von CORE-FLO DC beachten.

(4) CORE-FLO DC nur bis auf Hohe der Dentin-Schmelz-Grenze herausdriicken.

(5) Das CORE-FLO DC-Produkt 10 Sekunden lang unter Lichteinwirkung aushérten. Das lichtgehartete
Komposit weiterhin stufenweise verdichten, bis die Kavitatspréparation gefiillt ist. AnschlieRend geman
den Herstelleranweisungen unter Lichteinwirkung aushérten.

(6) Die Okklusion Uberpriifen und mit dem Finieren und Polieren fortfahren.



HYGIENE: Die Mischkaniile der Doppelsprize an ihrer Stelle bis zur nachsten Auftragung lassen, um
Polymerisation oder Verstopfung zu verhindern. Zur Vermeidung von Kontaminierung der Spritzen wéhrend der
Behandlung wird die Verwendung von handelstiblichen Hygieneschutzabdeckungen empfohlen. Bei intraoraler
Verwendung die Mischkaniile vor der Lagerung mit einer Wischdesinfektion desinfizieren.

DESINFEKTION UND STERILISATION: Desinfektionsverfahren: Den Dosierer mit einer Ethanollésung
oder einem getrankten zahnérztlichen Reinigungstuch sdubern. Sterilisationsverfahren: Der Dosierer kann
in einem Autoklav sterilisiert werden. Dabei darf die Temperatur 132°C nicht Ubersteigen, um eine magliche
Verzerrung des Dosierermaterials (Kunstharz) zu vermeiden. Wenden Sie sich fiir nahere Informationen an
den Autoklavhersteller. Verwenden Sie den Dosierer erst, wenn dieser vollstandig abgekdihlt ist.

ENTSORGUNG: Die Bestimmungen der Gemeinde zur Abfallentsorgung beachten. Liegen diese nicht vor,
die nationalen bzw. regionalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten.

LAGERUNG: Kit bei Raumtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F) lagern. Siehe Etiketten der Einzelkompo-
nenten flr spezifische Haltbarkeitsdaten.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkennt ihre Verpflichtung zum Ersatz von fehlerhaften Produkten an. BISCO, Inc.
tbernimmt keine Haftung fiir direkte und Folgeschéden oder Verluste, die aus der beschriebenen Verwend-
ung oder Nichtverwendung der Produkte entstehen. Vor der Verwendung obliegt es der Verantwortung des Ver-
wenders, die Angemessenheit des Produkts fiir die gewilinschte Verwendung zu bestimmen. Der Verwender
ibernimmt alle damit verbundenen Risiken und Haftung.
* CORE-FLO ist eine Marke von BISCO, Inc.

Der Dual-Syringe Dispenser wird von BISCO, Inc. vertrieben.
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