
Fig. 1: 10 mL dentale Natriumhypochlorit-(NaOCl) 
oder sterile Kochsalzlösung in sterilisiertes 
 Becherglas gießen

Anmischanleitung 
für Dual Rinse ® HEDP

Fig. 2: Dual Rinse® Kapsel vorsichtig über 
 Becherglas auseinanderziehen 

Fig. 3: Pulver in Lösung rieseln lassen Fig. 4: Mit sterilem Anmischspatel 
ca. 1 Min. rühren

 Fig. 5: Klare Lösung in Spülspritze aufziehen Fig. 6: Spülkanüle anbringen und 1 mm vor 
prospektiver Arbeitslänge abknicken, fertig!

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6


